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Do uczestników
przetargu nieograniczonego

Wyjaśnienia, zmiana SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego pt. „Zakup mobilnych stacji monitoringu powietrza”
Numer Sprany: IVZ/220- 19/ 18/ABźJ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.
W warunkach minimahych dla niskoprzepływowego pobornika pyłu zawieszonego PMIO
z dodatkową głowicą PM2,5, w punkcie dot. fukcjonalności wymagacie aby głowica separacji pyłu
zamontowana byla w granicach 0,6 — 0,8 m ponad powierzchnią dachu kontenera. W punkcie
„maksymałne wymiary” z kolei piszecie, że maks. wysokość z sondą i głowicą to lóOOmm.
Spelnienie obu warunków jednocześnie jest technicznie niemożliwe. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zmienia zapis w” Tabeli 2 „Wymagania szczegółowe dla mobilnych stacji monitoringu
powietrza — 16 szt.” — ‚„Niskoprzepłnyowy pobomik sekwencyjny pyłu zawieszonego PMIO z
dodatkową głowicą PM2,5, Maksymahe wymiary”, w następujący sposób:
Zapis „Maks. wysokość z sondą i głowicą 1600 mm, maks. szerokość 700 mm, maks. głębokość
400 mm.” zastępuje się zapisem „Maks. wysokość z sondą i głowicą 2600 mm, maks. szerokość
700 mm, maks. głębokość 400 mm.”

Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące

- dr inż. MnrGk Ha/tniak


